








产品零件及配件 产品特性及使用示意





无法开机

突然停止操作

异常情况 可能原因

1.断电
2.按摩时间超过15分钟
3.连续使用时间过长，
  产品过热保护
4.施力过大，按摩球堵转

1.未通电
2.功能键未开启

1.检查电源接口是否接好
2.重新开启开/关按钮
3.产品冷却后重新开启开/关按钮
4.重新启动开/关按钮

1.接入电源或检查电源是否连接良好
2.开启开/关按钮

解决方法




